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ИНСТРУКЦИЯ № 01\23
по применению дезинфицирующего средства ДИОКСИХЛОР  МЕД «DIOKSICL »

(ООО  «Меганом», Россия)

Инструкция разработана   при  участии ООО «Меганом»

Авторы:  А.В.Пулочкин ,Н.В. Рыбалченко             

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе хирургических, акушерских, стоматологических, кожно-венерологических, педиатрических), клинических, иммунологических, ПЦР и микробиологических  лабораторий, фельдшерско-акушерских пунктов, бюро судебно-медицинской экспертизы,станций скорой помощи, туберкулезных диспансеров и т.д., работников организаций дезинфекционного профиля, специалистов органов Роспотребнадзора, персонала учреждений социального обеспечения, детских (школьных и дошкольных), образовательных,  пенитенциарных,  административных учреждений,  торговых  предприятий торговли и предприятий общественного питания,учреждений образования, культуры и спорта , гостиниц, общежитий, бань, саун, бассейнов, прачечных, парикмахерских и других коммунально-бытовых  объектов,  пищевой промышленности; парфюмерно-косметической промышленности; фармацевтической промышленности; объектов водоканала и энергосети, объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, сотрудников других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по дезинфекции.

1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1  Средство ДИОКСИХЛОР МЕД «DIOKSICL®» (далее средство ДИОКСИХЛОР МЕД) представляет собой композиционный препарат, состоящей из двух растворов (концентратов): из раствора ДИОКСИХЛОР  МЕД компонент А и раствора  ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент Б. 

 ДИОКСИХЛОР  МЕД компонент А представляет собой бесцветную прозрачную жидкость без запаха, содержащую  1,15 + 0,05 % масс.  хлорита натрия и обессоленную  воду; рН  раствора: 10,5-11,5. 

 ДИОКСИХЛОР МЕД компонент Б представляет собой прозрачную жидкость, содержащую   в своем составе гидроксид натрия – 7,5+0,5%, серную кислоту – 1,5+0,5% и обессоленную воду (до 100%). В результате взаимодействия  составляющих в растворе компонента Б образуется 10,0+0,5 % масс. натрия сернокислого  кислого (в пересчете на безводную соль); рН  раствора: -0,1-1,0.

     Активно действующим веществом средства ДИОКСИХЛОР МЕД  является  водный диоксид хлора не менее 0,3% (по ДВ), получаемый при смешении компонентов А и Б, рН  активированного раствора диоксида хлора  1,2-2,2.

     Срок годности компонентов  ДИОКСИХЛОР МЕД компонент А и ДИОКСИХЛОР МЕД компонент Б  при условии их хранения в закрытой упаковке производителя в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей, составляет 2 года. 

Компоненты расфасованы в специальные упаковки, в количествах, необходимых для   приготовления 1 , 5, 10  литров средства.
Компонент А упакован в канистру из полимерного материала объёмом 1,5, 10 литров.
Компонент Б упакован в бутылку из полимерного материала объёмом  0,1, 0,5, 1 литр.

      1.2. Средство ДИОКСИХЛОР МЕД обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium terrae); в отношении колиформных бактерий, термотолерантные колиформные бактерии; Кишечной палочки (лат. Escherichia coli), Золоти́стого стафилоко́кка (лат. Staphylococcus aureus), Протей мирабилис (лат. Proteus mirabilis), синегнойной палочки (Pseudomonas spp.)  вирусов, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS); грибов, анаэробной инфекции, а также обладает спороцидной активностью. 

Средство  ДИОКСИХЛОР МЕД обладает моющими свойствами. 

    1.3  Средство ДИОКСИХЛОР МЕД   проявляет высокую антимикробную активность за счет активного кислорода, нарушаются обменные процессы жизнедеятельности микробной клетки не только на поверхности клеточных мембран, но и внутри микроорганизмов, воздействуя на ядро.  Микроорганизмы не могут вырабатывать защитные меры против него, т.к. микробная клетка уничтожается полность, а значит к средству ДИОКСИХЛОР МЕД не вырабатываются устойчивые внутрибольничные штаммы микроорганизмов, и оно не требует ротации.Средство ДИОКСИХЛОР МЕД эффективно для разрушения биологических плёнок на поверхностях. Средство ДИОКСИХЛОР МЕД не вызывает коррозию металлов в рабочих концентрациях и не обладает фиксирующим действием, совместим практически с любыми материалами. 

     1.4  Рабочие растворы средства ДИОКСИХЛОР МЕД по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и в виде паров  при ингаляционном воздействии; при парентеральном  введении  к 5-му классу практически не токсичных веществ (по К.К.Сидорову). Рабочие растворы средств не оказывают кожно-раздражающего и кожно-резорбтивного действия, а также не обладают сенсибилизирующей активностью, не вызывают раздражения слизистых оболочек, в том числе глаз. ПДК диоксида хлора (по хлорит иону) в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м3. 

      1.5 Средство ДИОКСИХЛОР МЕД предназначено для   дезинфекции, в том числе и высокого уровня (ДВУ) и стерилизации  изделий медицинского назначения и других объектов в лечебно-профилактических учреждениях, в диагностических отделениях; в клинико-диагностических лабораториях для всех типов лечебно-профилактических учреждений; в патологоанатомических отделениях; в отделениях судебно-медицинской экспертизы; в пеницентиарных учреждениях; на транспорте; в коммунальном хозяйстве, в том числе для обеззараживания питьевой воды, сточных вод, воды плавательных бассейнов; в условиях чрезвычайных ситуаций.

- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, столовой посуды (в т.ч. одноразовой), лабораторной и аптечной посуды, предметов для мытья посуды, игрушек, спортивного инвентаря, средств личной гигиены, предметов ухода за больными, уборочного материала и инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков в медицинских организациях, клинических, микробиологических и др. лабораториях, детских учреждениях, предприятиях фармацевтической промышленности, биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D, таможенных терминалах, коммунальных объектах (гостиницы, бани, бассейны, аквапарки, сауны, солярии, салоны красоты, маникюрные и педикюрные кабинеты, спорткомплексы, торгово-развлекательные центры, клубы, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, парикмахерские, общежития, общественные туалеты, мусоропроводы), на предприятиях общественного питания и торговли, рынках, магазинах, учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях; для дезинфекции и мытья технологического оборудования на пищеблоках медицинских организаций, школьно-базовых столовых, на предприятиях общественного питания и торговли; для дезинфекции бутылок в бутыломоечных машинах; детских учреждений, учреждениях коммунально-социальной сферы, в пенитенциарных учреждениях и пр.;

-дезинфекции и мытья помещений и оборудования (в том числе оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, саунах, местах массового скопления людей; 

- дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения; 

- дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D; 

- обеззараживания поверхностей, объектов и выделений в патологоанатомических отделениях и моргах, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, а также для обработки автокатафалков; 

-дезинфекции медицинских отходов класса А, Б и В, в том числе отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических отделений и  лабораторий, в частности: медицинских изделий однократного применения, использованного перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в медицинских организациях, а также пищевых и прочих отходов (жидкие отходы, кровь, сыворотка крови, смывные воды (включая эндоскопические), выделений больного (мокрота, рвотные массы, моча, фекалии, и пр.), посуды из-под выделений больного, из-под отходов; 

- дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком годности, медицинских пиявок после проведения гирудотерапии;

 -дезинфекции стоматологических материалов: оттисков из альгинатных и силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, артикуляторов, плевательниц; 

- дезинфекции медицинских изделий из металлов, стекла, пластмасс и резины  (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с амальгамой) ручным и механизированным способами;  

- стерилизации медицинских изделий, в том числе термолабильных изделий, датчики медицинского оборудования (УЗИ) и прочее;  

- дезинфекции поверхностей медицинских приборов и оборудования, оптических приборов и оборудования, датчиков УЗИ;  
- дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов; 

- дезинфекции внутренней поверхности обуви из резин, пластика и других полимерных материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии; 

- экстренной дезинфекции поверхностей в помещениях, включая труднодоступные, мебели, напольных покрытий, предметов обихода, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, медицинского оборудования (в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура, анестезиологическое оборудование, датчики УЗИ, стоматологических наконечников, зеркал, термометров, реанимационные и пеленальные столы и пр.);

- проведения генеральных уборок в медицинских организациях; 

- дезинфекции медицинских пиявок после проведения гирудотерапии;

- для обеззараживания воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (подземные воды для питьевых и хозяйственных нужд, забираемые с помощью различных водозаборных сооружений и устройств, шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников и др.), в том числе по эпидемическим показаниям;

- дезинфекция резервуаров и трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- для дезинфекции емкостей для хранения воды и систем, подающих воду;

- для обеззараживания воды в плавательных бассейнах;

- для дезинфекции сточных вод от инфекционных больниц, отделений, противотуберкулезных диспансеров в установках  контактного типа ОМОДЕЗ - СВ производства ООО « Компания «Гермед», а так же при децентрализованной системе водоснабжения и/или канализации;

- использования для пропитывания дезковриков, дезматов и дезбарьеров;

- дезинфекции на объектах уборки клининговыми компаниями.

2  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАСТВОРА  СРЕДСТВА 

     2.1  Для приготовления  раствора средства ДИОКСИХЛОР МЕД с содержанием диоксида хлора 0,3% (по ДВ) необходимо раствор  ДИОКСИХЛОР  МЕД компонент Б (упаковка производителя) добавить в емкость с раствором  ДИОКСИХЛОР  МЕД компонент А (упаковка производителя). Закрыть емкость со смесью растворов ДИОКСИХЛОР МЕД компонент А крышкой, перемешать встряхиванием, через  3 часа после активации можно использовать раствор диоксида хлора 0,3% (по ДВ). После смешения компонентов

ДИОКСИХЛОР МЕД компонент А  и  ДИОКСИХЛОР МЕД компонент Б полученная жидкость приобретает цвет от бесцветного до светло-желтого. 

Рабочие растворы ДИОКСИХЛОР МЕД  рекомендуется готовить непосредственно перед использованием. 

Срок хранения с момента их активации   до начала применения составляет 5 суток. 

Срок хранения рабочих растворов 5 суток.

Для стерилизации и дезинфекции высокого уровня (ДВУ) медицинских изделий, рабочие растворы средства ДИОКСИХЛОР МЕД  могут применяться многократно в течение суток.  

Таблица 1  

Приготовление рабочих растворов средства ДИОКСИХЛОР  МЕД

	Концентрация рабочего раствора  

по препарату / 

по диоксиду хлора,  

% 
	Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: 

	
	1 л 
	
10 л 

	
	Активированный раствор диоксида хлора 0,3%, мл
	Вода,мл
	Активированный раствор диоксида хлора 0,3%,мл
	вода,мл

	0,15/0,0005
	1,5
	998,5
	15
	9985

	0,3/0,001
	3
	997
	30
	9970

	1,5/0,005
	15
	985
	150
	9850

	3/0,01
	30
	970
	300
	9700

	6/0,02
	60
	940
	600
	9400


          2.2. Далее по тексту инструкции даны ссылки на применение рабочих растворов средства в концентрации по препарату (%).

3  ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА  ДИОКСИХЛОР МЕД  

         3.1  Дезинфекцию поверхностей способом протирания разрешается проводить в присутствии людей (в том числе в медицинских организациях в присутствии пациентов) без средств защиты органов дыхания и зрения.  

         3.2   Рабочие растворы средства применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, медицинских изделий, предметов ухода за больными, игрушек, белья, посуды (столовой и лабораторной), санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, обуви из резин и других полимерных материалов, медицинских отходов из текстильных и других материалов, уборочного инвентаря, выделений (моча, фекалии, рвотные массы, жидкость после ополаскивания зева, кровь, мокрота), посуды из-под выделений (горшки, ведра, судна и др.) и прочее согласно п. 1.5.  

3.3  Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстановки,  поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода раствора средства 100 мл/м2.  

При обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2.  

После дезинфекции помещений проветривание и проведение влажной уборки не требуется.  

        3.4  Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом протирания при норме расхода 100-150 мл/м2.  

3.5   Столовую посуду (в том числе одноразовую) освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин. Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют. 

3.6  Лабораторную, аптечную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. Большие емкости погружают в рабочий раствор средства таким образом, чтобы толщина слоя раствора средства над изделиями была не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия промывают водой в течение 3 мин. 

3.7  Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают. 

3.8  Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки (кроме мягких), спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 мин. 

3.9  Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным 0,15 % (по препарату) дезинфицирующим рабочим раствором. По истечении экспозиции (5 минут) обработанную поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор (0,15%  попрепарату), препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой. 

3.10  Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают. 

3.11  Растворы средства ДИОКСИХЛОР МЕД используют для дезинфекции объектов при различных инфекционных заболеваниях по режимам, представленным в таблицах 2, 3, 4, 5, 6. 

3.12  Генеральную уборку в различных учреждениях проводят по режимам дезинфекции объектов при соответствующих инфекциях.

3.13  На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, детских и других учреждениях дезинфекцию рекомендуется проводить  в соответствии с режимами для дезинфекции объектов при бактериальных (кроме туберкулеза) или вирусных инфекциях.

3.14  Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические  салоны и т.п.) рекомендуется проводить по режимам  вирусных или грибковых инфекций.

3.15  В банях, саунах, бассейнах, аквапарках дезинфекцию рекомендуется проводить в соответствии с режимами для дезинфекции объектов при дерматофитиях.

3.16  Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят способом протирания. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.  

3.17  Для обеззараживания поверхностей и объектов в моргах и зданиях патологоанатомических служб, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, крематориях, похоронных бюро и бюро-магазинах, домах траурных обрядов, других зданиях и сооружениях организаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги. Автокатафалки обрабатывают по режимам обработки санитарного транспорта.

3.18  Профилактическую дезинфекцию на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты C и D проводят по режимам, представленными в таблице 2.  

3.19  Для использования в дезковриках используют 0,15 % раствор (по препарату) средства. Объем заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по эксплуатации дезковрика. Смена рабочего раствора производится 1 раз в сутки.  

3.20  Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских, пищевых и прочих отходов медицинских организаций, в том числе подразделений: инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических и микологических; объектов санитарного транспорта, а также лабораторий, работающих с микроорганизмамиI-II-III-IV группами патогенности, и других учреждений производят с учетом требований действующих санитарных норм и правил по обращению с медицинскими отходами» и санитарных правил по работе с микроорганизмами I-II-III-IV групп патогенности (опасности).  

Средство ДИОКСИХЛОР МЕД может быть использовано для обеззараживания медицинских отходов класса А, класса Б и класса В, в т.ч. из фтизиатрических и микологических клиник и отделений. 

3.20.1  Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны, белье однократного применения погружают в отдельную емкость с раствором средства. По окончании дезинфекции отходы утилизируют. 

3.20.2  Дезинфекцию медицинских изделий однократного применения (в том числе использованных

ампул и шприцов) осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют. 

3.20.3  Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания. 

3.20.4  Остатки пищи смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, выдерживают в течение времени экспозиции (таблицы 2, 3, 4). 

3.20.5  Жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды, после ополаскивания зева пациента), кровь, сыворотку, выделения больного (мокрота, рвотные массы, моча, фекалии и пр.) смешивают с рабочим раствором необходимой для дезинфекции концентрации в соотношениях, как указано в таблицах 2-6. Дезинфицирующий раствор заливается непосредственно в емкость или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полученная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззараживания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая противоэпидемические правила. 

После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом требований действующих санитарных норм и правил по обращению с медицинскими отходами. Смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию.  

3.20.6  Посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают раствором средства способом погружения (посуда) или протирания (поверхности), выдерживают в течение времени экспозиции (таблицах 2-6). Затем посуду из-под выделений больного, лабораторную посуду или поверхности споласкивают под проточной водой или протирают чистой ветошью, смоченной водой. 

3.21 Кровь со сгустками, донорскую кровь и препараты крови не зараженную, но с истекшим сроком годности допускается дезинфицировать путем смешивания с 0,15 %  рабочим раствором (по препарату) средства в соотношении 1 часть крови на 2 части раствора. Смесь выдерживают в течение 5 минут и утилизируют с учетом требований действующих санитарных норм и правил по обращению с медицинскими отходами. Медицинские пиявки после проведения гирудотерапии (классифицируются как медицинские отходы Класса Б) погружают в 0,15% (по препарату) рабочий раствор на время экспозиции 5 минут, затем утилизируют с учетом требований действующей нормативной документации.

3.22 При анаэробных инфекциях обработку любых объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания или погружения, используя 0,15% (по препарату) рабочий раствор при экспозиции 5 минут

3.23  Применение средства для дезинфекции УЗ-датчиков.

Согласно «МР 3.1.0284-22.3.1. Профилактика инфекционных болезней.Обеспечение эпидемиологической безопасности ультразвуковой диагностики. Методические рекомендации»:

- Для дезинфекции чрескожных УЗ-датчиков, использованных на интактной коже, применяются дезинфицирующие средства, обладающие активностью в отношении бактерий (кроме микобактерий), вирусов, грибов рода   Candida, в бактерицидном режиме. 

-УЗ-датчики , использованные на  неинтактной (поврежденной) коже без непосредственного контакта с биологическими жидкостями и послеоперационными ранами в режиме наиболее устойчивого вида микроорганизмов между вирусами или грибами рода Candida.

- Чрескожные УЗИ-датчики, которые в процессе исследования на неинтактной коже контактируют с биологическими жидкостями и послеоперационными ранами в режиме дезинфекции высокого уровня (ДВУ).

- УЗ-датчики, которые в процессе УЗИ контактируют со слизистыми оболочками  (трансвагинальные, трансректальные, чреспищеводные) подвергаются очистке от геля и биологических загрязнений и дезинфекции высокого уровня  (ДВУ).

Способ неполного (до отметки изготовителя) или полного (для определенных моделей УЗ-датчиков с герметизацией коннектора) погружения в рабочий раствор средства ДВУ (например, Диоксихлор МЕД на время дезинфекционной выдержки. Если ручка УЗ-датчика не допускается изготовителем к погружению в раствор, то такая ручка обеззараживается способом протирания салфеткой с раствором того же дезинфицирующего средства (например, ДИОКСИХЛОР МЕД )

Ополаскивание УЗ-датчика после окончания дезинфекционной выдержки (ручной способ ДВУ)  проводится с соблюдением правил асептики. Специалист ультразвуковой диагностики  проводит гигиеническую обработку рук, надевает новую пару перчаток. УЗИ-датчики  ополаскиваются проточной питьевой водой или протираются салфетками, пропитанными питьевой водой, дистиллированной или фильтрованной на антимикробных фильтрах водой. Воду с поверхности датчика удаляют одноразовой салфеткой.

3.24.  Применение средства ДИОКСИХЛОР МЕД  для дезинфекции кулеров.

Средство ДИОКСИХЛОР МЕД  может быть использовано для дезинфекции кулеров и пурифайеров воды.

3.25.  Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении  с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят в соответствии с требованиями действующих правил и технологической документации.

3.25.1. Дезинфекции подвергаются:

воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов вентиляционных систем;

поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования помещений, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, кровельных кондиционеров;

камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;

уборочный инвентарь;

при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.25.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения, орошения и аэрозолирования. 

3.25.3.Для дезинфекции используют рабочий раствор средства на время экспозиции способом орошения или протирания по вирулицидному режиму (для ОЗ фтизиатрического профиля – по туберкулоцидному) . 

3.25.4. Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и дезинфицируется способом орошенияили погружения в рабочий раствор средства на время экспозиции по вирулицидному режиму (для организаций здравоохранения фтизиатрического профиля – по туберкулоцидному) , либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене. 

3.25.5. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

3.25.6. Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных элементов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 50 мл/м2.

3.25.7. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают орошением или аэрозолированием при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер. 

3.25.8. Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных элементов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

3.25.9. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из распылителя.

3.25.10. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.25.11. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после чего протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают.

3.26.  Средство ДИОКСИХЛОР МЕД применимо  для обеззараживания воды источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (подземные воды для питьевых и хозяйственных нужд, забираемые с помощью различных водозаборных сооружений и устройств, шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников и др.), в том числе по эпидемическим показаниям, для дезинфекции резервуаров и трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения (см. Приложение№1).

3.27.   Обеззараживание сточных вод  в т.ч., отводимых из ЛПУ и лабораторий в установках ОМОДЕЗ СВ (см.Приложение №1).

4  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДИОКСИХЛОР МЕД ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

4.1  Рабочие растворы средства ДИОКСИХЛОР МЕД применяют для дезинфекции  медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (пластмассы, резины, стекло, коррозионностойкие металлы) ручным способом; для дезинфекции   хирургических и стоматологических инструментов механизированным (с применением ультразвука) способом в ультразвуковых установках любого типа; для стерилизации медицинских изделий (включая хирургические и стоматологические, инструменты; жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним).  

4.2  При проведении дезинфекции изделия погружают в раствор сразу же после их применения.  

      4.3  Перед  дезинфекцией эндоскопов проводят их окончательную очистку, а перед стерилизацией изделий – предстерилизационную очистку любым зарегистрированным и разрешенным к применению в медицинских организациях для этих целей средством с последующим ополаскиванием от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства. 

4.4  Дезинфекцию и стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним, эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) перед указанными процессами обработки проводят с учетом требований действующих санитарных норм и правил. 

Окончательную очистку эндоскопов проводят аналогично предстерилизационной очистке эндоскопов (при совмещении или без совмещения с дезинфекцией).  

4.5  Дезинфекцию и предстерилизационную очистку, в том числе совмещенные в одном процессе, медицинских изделий ручным способом, а также стерилизацию изделий осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При стерилизации используют стерильные емкости, которые предварительно стерилизуют паровым методом.  

4.6  С изделий, подвергнутых соответствующей очистке, перед погружением в раствор средства удаляют остатки влаги (высушивают).  

Для осуществления дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий ручным способом, для окончательной очистки и ДВУ эндоскопов, а также для стерилизации изделий, изделия полностью погружают в раствор средства, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. 

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. 

4.7  Дезинфекцию изделий при различных инфекциях, а также стерилизацию изделий проводят по режимам, указанным в таблице 9. Дезинфекцию эндоскопов не имеющих каналов и не соприкасающихся со стерильными полостями,органами и тканями возможно проводить методом протирания при соблюдении режимов концентрации и экспозиции дезинфекции и дезинфекции высокого уровня. Отмыв эндоскопа в этом случае проводится с соблюдением правил асептики. Персонал проводит гигиеническую обработку рук, надевает новую пару перчаток. Эндоскоп ополаскивается проточной питьевой водой или протирается салфетками, пропитанными питьевой водой, дистиллированной или фильтрованной на антимикробных фильтрах водой. Воду с поверхности эндоскопа удаляют одноразовой салфеткой.

4.8  После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин, обращая особое внимание на промывание каналов, или промывают последовательно в двух емкостях с питьевой водой по 3 мин при полном погружении изделий в воду (при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1), каждый раз пропуская воду через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса в течение 1 мин, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу. 

4.9  При отмывке эндоскопов после  дезинфекции целесообразно использовать стерильную воду (в случае ее отсутствия допускается использование прокипяченной питьевой воды). Отмыв осуществляют аналогично отмывке изделий после стерилизации. 

4.10  При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая асептические условия, используя стерильные емкости для воды, воду и инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук.  

4.11  После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора средства, удаляя его из каналов, и переносят в стерильную емкость со стерильной водой для отмывки от остатков средства. Отмывка осуществляют в течение 3 мин при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждой отмывке пропускают стерильную воду в течение 3 мин (не менее 20 см3), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. 

4.12  Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды, помещают в стерильную простыню, удаляют с помощью стерильного шприца или иного приспособления оставшуюся в каналах воду и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной простыней. Срок хранения простерилизованных изделий – не более трех суток.  

4.13  Растворы средства ДИОКСИХЛОР МЕД  для  дезинфекции высокого уровня, а также для стерилизации изделий допускается использовать многократно в течение суток, если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения срока годности. 

4.14  При обработке механизированным способом инструменты размещают в корзине ультразвуковой установки не более, чем в два слоя, таким образом, чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним.  

Мелкие стоматологические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину ультразвуковой установки (крышку чашки Петри заполняют раствором средства). 

Растворы средства для дезинфекции  механизированным или ручным способом используют однократно. 

                                                                                                                                                            Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД при инфекциях бактериальной (исключая туберкулез) и вирусной этиологии

	Объектобеззараживания
	Концентрация рабочего раствора 

(по препарату), % 
	Время обеззараживания, мин
	Способ обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, оборудование 
	0,15

1,5

6

0,3*
	5

1

0,5

1*
	Протирание
орошение,  аэрозолирование

	Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

6


	5

10 сек


	Погружение

	Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

1,5

6


	5

1

10 сек


	Погружение

	Предметы ухода за больными
	0,15

1,5

6

0,3*
	5

1

10 сек

1*
	Погружение или протирание

погружение

	Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены 
	0,15

1,5

6

0,3*
	5

1

10 сек

1*
	Погружение или протирание

погружение

	Бельё, незагрязненноевыделениями
	0,15
	5
	Замачивание

	Бельё, загрязненное выделениями
	0,15
	5
	Замачивание

	Посуда лабораторная (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы, и др.); резиновые груши, шланги; пинцеты; предметы для мытья посуды 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение

	Санитарно-техническоеоборудование
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание

	Уборочный инвентарь и материал
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	Погружение

или протирание

погружение

	Медицинские изделия из коррозионностойких металлов (в т.ч. хирургический и 

стоматологический инструментарий), стекла, резин, пластмасс, стоматологические материалы 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение

	Медицинские отходы, в том числе из текстильных материалов  (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и   постельное белье, одежда персонала, маски и др.) 
	0,15
	5
	Погружение

	Жидкие выделения (рвотные массы, моча, кровь, сыворотка, смывные воды и другие биологические жидкости)  
	0,15
	5
	Заливание равным по объему количеством 

раствора средства и перемешивание 

	Посуда из-под выделений больного; лабораторная посуда и поверхности, где производили сбор биоматериала 
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Погружение в раствор или протирание ветошью, смоченной в растворе 

средства

	Пищевые отходы
	0,15
	5
	Заливание равным по объему количеством 

раствора средства и перемешивание 


*- режим экстренной дезинфекции небольших по площади поверхностей, приборов, оборудования, игрушек, санитарного транспорта, транспорта по перевозке пищевых продуктов и пр. по режиму вирусных инфекций.

Таблица  5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД при туберкулезе

	Объектобеззараживания
	Концентрация рабочего раствор

(по препарату), % 
	Время 

а

обеззараживания, мин 
	Способ

обеззараживания

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов (в том числе в чистых зонах), санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов 
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель 
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Система вентиляции и кондиционирования
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение

	Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	Погружение

	Пищевыеотходы
	0,15
	5
	Погружение

	Посуда лабораторная, аптечная  (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы, и др.), предметы для мытья посуды 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение

	Белье, незагрязненное выделениями
	0,15
	5
	Замачивание

	Белье, загрязненное выделениями
	0,15
	5
	Замачивание

	Предметы ухода за больными, игрушки (из пластмассы, резины, металла) загрязнённые биологическими жидкостями (кровью и пр.) 
	0,15

1,5

6

6
	5

1

0,5

10 сек
	Погружение, протирание, орошение
погружение

	Санитарно-техническоеоборудование
	0,5

1,5
	5

1
	Протираниеилиорошение

	Уборочный инвентарь и материалы
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	Погружение, протирание, замачивание

	Медицинские изделия из коррозионностойких металлов 

(в т.ч. хирургический и стоматологический инструментарий),  стекла резин, пластмасс, стоматологические материалы 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение

	Кувезы, поверхности медицинского оборудования (в том числе наркозно-дыхательного, анестезиологического и пр.) 
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	Погружение,протирание, орошение,

погружение

	Медицинские отходы: медицинские изделия 

однократного применения, из текстильных материалов (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и   постельное белье, одежда персонала, маски и др.) 
	0,15
	5
	Замачивание

	Жидкие выделения (рвотные массы, фекалии, моча, кровь, сыворотка, смывные воды и другие биологические жидкости), а также вакцины БЦЖ, в том числе с истекшим сроком годности и нарушенной целостностью упаковки
	0,15
	5
	Заливание: 2 объема раствора на

1 
объем 
жидких

выделений

	Плевательницы без мокроты, посуда из-под выделений 
	0,15

6
	5

10 сек
	Погружение
в

раствор

	Мокрота в посуде
	0,15
	5
	Заливание: 2 объема раствора на 1 объем мокроты 


Таблица 6  

Режимы дезинфекции объектов растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД при грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях

	Объект обеззараживания
	Кандидозы 
	Дерматофитии
	Способ обеззараживания

	
	Концентрация рабочего 

раствора (по препарату), %
	Время

обеззараживания, мин
	Концентрация рабочего 

раствора (по препарату), %
	Время

обеззараживания, мин
	

	Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов (в том числе в чистых зонах), санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов 
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	1,5
	5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель 
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	1,5
	5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Система вентиляции и кондиционирования
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	1,5
	5
	Протирание, орошение,  аэрозолирование

	Посуда без остатков пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

6
	5

10 сек
	1,5
	5
	Погружение

	Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразовая 
	0,15

6
	5

10 сек
	1,5
	5
	Погружение

	Пищевыеотходы
	0,15
	5
	
	
	Погружение

	Посуда лабораторная, аптечная  (пипетки, чашки Петри, пробирки, колбы, и др.), предметы для мытья посуды 
	0,15

6
	       5

10 сек


	1,5
	5
	Погружение

	Белье, незагрязненное выделениями
	0,15
	5
	1,5
	5
	Замачивание

	Белье, загрязненное выделениями
	0,15
	5
	1,5
	5
	Замачивание

	Предметыуходазабольными
	0,15

1,5

6

6
	5

1

0,5

10 сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание, орошение

Протирание

погружение

	Игрушки, спортивный инвентарь, средства личной гигиены 
	0,15

1,5

6

6
	5

1

0,5

10 сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание, орошение

Протирание 

погружение

	Санитарно-техническоеоборудование
	0,15

1,5
	5

1
	1,5
	5


	Протираниеилиорошение

	Уборочный инвентарь и материалы
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание,  

замачивание

	Медицинские изделия из коррозионностойких металлов (в т.ч. хирургический и стоматологический инструментарий),  стекла резин, пластмасс, стоматологические материалы 
	0,15

6
	     5

10 сек
	1,5
	       5
	Погружение

	 Кувезы, пеленальные столы, а также все предметы в неонатологических отделениях 
	0,15

1,5

6
	5

1

10сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание, орошение

погружение

	Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос; ванны для ног и ванночки для рук 
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание,

замачивание

погружение

	Медицинские отходы: медицинские изделия однократного применения, из текстильных материалов (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и   постельное белье, одежда персонала, маски и др.) 
	0,15
	     5
	1,5
	5
	Замачивание

	Наркозно-дыхательные аппараты, 

Анестезиологическое оборудование  
	0,15

1,5

6
	5

1

10 сек
	1,5
	5
	Погружение, протирание, орошение

погружение

	Жидкие выделения (рвотные массы, фекалии, моча, кровь, сыворотка, смывные воды и другие биологические жидкости), а  также вакцин ,в том числе с истекшим сроком годности и нарушенной целостностью упаковки
	0,15
	5
	1,5
	5
	Заливание:2объема растворана1объем жидких выделений

	Плевательницы без мокроты, посуда из-под выделений
	0,15

6
	5

10 сек
	     1,5
	5
	Погружение в раствор или протирание ветошью, смоченной в растворе

средства

	Мокрота в посуде
	0,15
	5
	1,5
	5
	Заливание: 2 объема раствора на 1 объем мокроты


Таблица 7.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД  при проведении генеральных уборок в медицинских и других учреждениях и организациях

	Профиль
учреждения или организации
	Концентрация рабочего 

раствора (по препарату, % 
	Время

обеззараживания, мин
	Способ
обеззараживания

	Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров
	0,15
	15
	Протирание
орошение,  аэрозолирование

	Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в медицинских организациях любого профиля (кроме инфекционного) 
	0,15
	15
	Протирание
орошение,  аэрозолирование

	Противотуберкулезные медицинские организации; пенитенциарные учреждения 
	0,15
	15
	Протирание
орошение,  аэрозолирование

	Инфекционные медицинские организации * 
	По режиму соответствующей инфекции
	Протирание
орошение,  аэрозолирование

	Кожно-венерологические медицинские организации
	0,15
	15
	Протирание
орошение,  аэрозолирование


Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.  

Таблица 8

Режимы дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых  продуктов растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД  при инфекциях различной этиологии

	Этиология инфекции
	Концентраци я рабочего 

раствора (по препарату), % 
	Времяобеззараж

ивания, мин
	Способ
обеззараживания

	Бактериальная (кроме туберкулеза) и вирусная, без видимых загрязнений
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание

	Бактериальная (кроме туберкулеза) и вирусная, с видимыми загрязнениями
	0,5

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание

	Туберкулезная, грибковая (кандидозы, дерматофитии) без видимых загрязнений
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание

	Туберкулезная, грибковая (кандидозы, дерматофитии) с видимыми загрязнениями
	0,15

1,5

6
	5

1

0,5
	Протирание


Примечание:  обработки подлежат внутренние и внешние поверхности автотранспорта. 

Таблица  9

Режимы дезинфекции и стерилизации медицинских изделий растворами  средства ДИОКСИХЛОР МЕД

	Видобрабатываемыхизделий


	Вид обработки и показания к применению 
	Режимобработки

	
	
	Концентраци я рабочего 

раствора (по препарату), % 
	Температур а рабочего раствора, ºC
	Времявыдержки

(обработки)

, мин

	Изделия из резин, металлов, пластмасс, стекла и включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты и материалы, датчики УЗИ
	Дезинфекция при вирусных, бактериальных 

(включая туберкулез) инфекциях и кандидозах 
	0,15
	Не менее 18 
	5

	
	
	6
	
	10 сек

	Жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам, датчики УЗИ
	Дезинфекция при вирусных, бактериальных 

(включая туберкулез) инфекциях и кандидозах 
	0,15
	Не менее 18 
	5

	
	
	6
	
	10 сек

	Жесткие и гибкие эндоскопы, датчики УЗИ
	Дезинфекция высокого уровня
	6

3
	Не менее 18 
	1

2

	Изделия из резин, стекла, пластмасс, и металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты и материалы, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, датчики УЗИ
	Стерилизация
	6

3
	Не менее 18 
	2

4


Таблица 10 

Режимы дезинфекции медицинских изделий механизированным способом растворами средства ДИОКСИХЛОР МЕД

	Вид
обрабатываемых изделий


	Вид
обработки


	Способ
обработки
	Режимобработки

	
	
	
	Концентрация рабочего 

раствора (по препарату), % 
	Температура

рабочегораствора, ºC 
	Время выдержки

(обрабо тки), мин 

	Изделия 
из металлов, в том числе

хирургические и стоматологические

инструменты 
и материалы
	Дезинфекция при вирусных, 

бактериальных 

(включая туберкулез) и грибковых 

(кандидозы, дерматофитии) инфекциях 
	Ультразвукова я обработка в установках 

любого типа
	0,15
	Не менее 18 
	5

	
	
	
	6
	
	10 сек


5.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

5.1  Все работы со средством и его рабочими растворами проводят с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 

5.2  Обработку поверхностей в помещениях растворами средства ДИОКСИХЛОР в установленных концентрациях (по диоксиду хлора) можно проводить в присутствии больных и пациентов. 

5.3  Емкости с рабочими растворами средства для дезинфекции объектов способом погружения должны быть плотно закрыты крышками. 

5.4  Не смешивать средство ДИОКСИХЛОР МЕД    с другими дезинфицирующими средствами. 

5.5  Средство и его рабочие растворы хранят в темном прохладном месте отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям. 

6.  МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

6.1  Острое отравление возможно при несоблюдении мер предосторожности. Оно выражается в раздражении органов дыхания (першение в горле, жжение, резь и зуд в глазах), покраснении и зуде кожи, головной боли. 

6.2  При попадании средства на кожу смыть его водой с мылом. 

6.3  При попадании средства и его рабочих растворов в глаза необходимо промыть их под проточной водой в течение 10-15 мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу. 

6.4  При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

6.5  При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, дать ему теплое питье (молоко или боржоми)

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Отбор проб

Пробы отбирают сухим чистым пробо отборником каждый компонент отдельно, объемом 0,2-0,3 дм3 в две чистые полиэтиленовые емкости объемом 0,5 дм3.
Бутылки предварительно ополаскивают компонентами, которые отбирают и закрывают пробкой. На бутылку наклеивают этикетку, на которой указывают:
- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование средства;

- номер партии;

- дату и место отбора проб;

- обозначение настоящих технических условий;

- фамилию пробоотборщика.
Лабораторные пробы каждого компонента передают в лабораторию для получения 0,33% раствора диоксида хлора и последующего проведения анализов компонента А, компонента Б и средства. В лаборатории получают средство путем смешивания 9 частей компонента «А» и 1 часть компонента Б  и проводят анализ средства. Контрольные (арбитражные) пробы хранят в условиях, обеспечивающих сохранность качества компонентов А и Б в течение гарантийного срока хранения (24 месяца

7.2 Определение внешнего вида.
Внешний вид ДИОКСИХЛОР МЕД   компонент А, ДИОКСИХЛОР МЕД    компонент Б и дезинфицирующего средства ДИОКСИХЛОР определяют по ГОСТ Р 58151.3
7.3 Определение рН.

рН ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент А, ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент Б   дезинфицирующего средства DIOKSICL определяют по п. 4.3.1 ГОСТ 33776
7.4 Определение щелочности и кислотности
Щелочность ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент А и кислотность ДИОКСИХЛОР МЕД     компонент Б определяют по п. 4.3.2 ГОСТ 33776.
7.5. Контролируемые физико-химические показатели дезинфицирующего средства внешний вид, запах и цвет, содержание (массовая концентрация) диоксида хлора (таблица 11).

Таблица 11. 

Контролируемые показатели качества дезинфицирующего средства ДИОКСИХЛОР МЕД     

	Контролируемыепоказатели
	Нормативы

	Внешний вид, цвет и запах
	Жидкость желтого цвета с запахом похожим на хлор

	Содержание диоксида хлора, % 
	Не менее 0,3%

	Стабильность
	 5 дней


 Определение массовой концентрации диоксида хлора йодометрическим титрованием.

7.5.1. Приготовить 1 литр раствора дезинфицирующего средства из двух компонентов в соответствии с Инструкцией по приготовлению. Из средства   - 0,33% раствор диоксида хлора приготовить рабочий раствор с концентрацией ~ 200 мг/л: взять мерную колбу на 1000 мл, промыть её три раза дистиллированной водой и наполнить её такой же водой до половины, после этого внести 200 мл средства», затем довести содержимое колбы до отметки 1000 мл дистиллированной водой.
7.5.2. Принцип йодометрического титрования: в коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 2 г калия йодистого. Приливают 10 мл фосфатного буферного раствора и затем 50 мл рабочего раствора диоксида хлора. Выделившийся йод титруют 0,1 N раствором тиосульфата натрия до слабо желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл 0,5 %-ного раствора крахма​ла и титруют до исчезновения синей окраски индикатора.

Концентрацию основного раствора диоксида хлора вычисляют по формуле:

            a·N·K·67,5·1000
С =  ----------------------------
,

                        V
где, а - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл; 

N - нормальность раствора тиосульфата;

К - поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата натрия к точной нормальности; 

V - объем анализируемой пробы, мл;
67,5 - количество диоксида хора, эквивалентное 1 мл 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия, мг.

Результаты измерения С могут быть представлены в виде С±m, при р = 0,95.
7.6. Определение массовой концентрации диоксида хлора в воде.  

7.6.1. Сущность метода.

Метод основан на мгновенной реакции диоксида хлора с индикатором N, Nдиэтил-р-фенилендиамином (DPD) с образованием окрашенного в красный цвет соединения. Реакция осуществляется при рН 6,9. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации диоксида хлора. Количественное определение диоксида хлора проводят методом стандартных серий по градуировочному графику. Предел обнаружения метода - 0,05 мг/л диоксида хлора. Метод позволяет определять от 0,05 до 2,0 мг/л диоксида хлора без разбавления.
7.6.2. Метод отбора проб.

Пробы воды, содержащей диоксид хлора, отбирают по ГОСТ 24481- 80. Для отбора проб используют посуду из темного стекла с пришлифованной пробкой. Заполнение посуды производят медленно, избегая дегазации диоксида хлора. Объем пробы для определения диоксида хлора должен быть не менее 100 мл. Определение диоксида хлора проводят как можно скорее, непосредственно на месте отбора проб. Пробы предохраняют от прямого воздействия солнечного света, нагревания и сотрясений.
7.6.3. Мешающие влияния.

Определению мешают: железо, медь, свободный хлор. Влияние железа менее 20 мг/л и меди менее 8 мг/л устраняют добавлением ЭДТА к буферному раствору или раствору индикатора DPD. Влияние свободного хлора устраняют добавлением глицина (аминоуксусной ки​слоты) к пробе.
7.6.4. Аппаратура, реактивы, растворы.

· Весы лабораторные общего назначения, 2 класса, с наибольшим пределом взве​шивания 200 г (ГОСТ 24104 - 88 Е), погрешность ± 0,3 мг.

· Спектрофотометр КФК - 3, длина волны 515 нм, кюветы - 5 см. 

· Посуда мерная стеклянная лабораторная (ГОСТ 1770-74 и ГОСТ 20292-74), вместимостью, мл:
колбы мерные
100, 1000
пипетки с делениями 0,01 мл
 1, 2, 5, 10
пипетки без делений
1, 2, 5, 10, 25, 50, 100
цилиндры измерительные
50, 100.
· Колбы конические (ГОСТ 25336 - 82), вместимостью 100 - 250 мл. 

· Натрийфосфорнокислыйдвузамещенный (ГОСТ 4172 - 76). 

· Калийфосфорнокислыйоднозамещенный (ГОСТ 4198 - 75). 

· Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (ГОСТ 10652 - 73). 

· Индикатор N, N-диэтил-р-фенилендиамин (DPD).
· Глицин (аминоуксуснаякислота).

· Кислота серная (ГОСТ 4204 - 77), пл. 1,83 г/см3 
· Кислота соляная (ГОСТ 3118 - 77), пл. 1,19 г/см3
· Натрия хлорит 24,5%-ный раствор, DIN 19617 «Растворы хлорита натрия для водоподготовки: Технические условия поставки». 
· Калиййодистый (ГОСТ 4232 - 74).
· Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) (ГОСТ 27068 - 86), стандарт-титр 0,1 моль/л (фиксанал) (ТУ 6 - 09 2540 - 87). 
· Крахмалрастворимый (ГОСТ 10163 - 76).

· Калий двухромовокислый (калия бихромат) (ГОСТ 4220 - 75), стандарт-титр 0,1 моль /л (фиксанал) (ТУ 6 - 09 - 2540 - 87).
· Водадистиллированная (ГОСТ 6709 - 72).

Все реактивы должны быть квалификации х. ч. или ч. д. а.

7.6.5. Подготовка к анализу.

· Приготовление фосфатного буферного раствора с ЭДТА, рН 6,9.
Растворяют 24,0 г безводного Na2HPO4 (или 60,5 г двенадцативодногодвузамещенного фосфата натрия) и 46 г КН2Р04 в 500 мл дистиллированной воды. Добавляют 100 мл дистиллированной воды, содержащей 800 мг ЭДТА. Доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л в мерной колбе.
· Приготовление 40 %-нойсернойкислоты.

302 мл серной кислоты осторожно по частям прибавляют к 741 мл дистиллированной воды. Охлаждают.
· Приготовление раствора N, N-диэтил-р-фенилендиамина (DPD). 
Смешивают 250 мл воды, 8 мл 40 %-ного раствора серной кислоты. В этой смеси рас​творяют 1,1 г безводного DPD сульфата, доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л в мерной колбе. Хранят раствор в темной стеклянной емкости, в защищенном от дневного света месте. При стоянии раствора его окраска постепенно ослабевает. Раствор обновляют через месяц хранения или после его обесцвечивания. 
· Приготовление 10 %-ного раствора глицина (аминоуксусной кислоты). Растворяют 10 г глицина в 100 мл дистиллированной воды. Хранят раствор в темной стеклянной емкости в холодильнике. Раствор должен быть прозрачным. При появлении мутности приготавливают свежий раствор.
· Приготовление 9 %-нойсолянойкислоты. 

Разбавление соляной кислоты с плотностью 1,19 г/см3. К 100 мл дистиллированной воды прибавляют 24 мл соляной кислоты пл. 1,19 г/см. 
· Приготовление 7,5 %-ного раствора хлорита натрия.

Раствор готовят, прибавляя 7,5 мл 24,5 % -ного товарного раствора хлорита натрия к 17,5 мл дистиллированной воды.
· Приготовление 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия. 
Приготавливают 0,1 моль/л раствор тиосульфата натрия, используя стандарт-титр (фиксанал). Хранят раствор в темной емкости без доступа атмосферной СО2 не более 1 месяца. Поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата на​трия к точно 0,1 моль/л устанавливают в день определения.
В коническую колбу с пришлифованной пробкой помещают 100 мл дистиллированной воды, прибавляют 2 г калия йодистого, 5 мл серной кислоты, разбавленной 1:4, и 20 мл 0,1 моль/л раствора калия двухромовокислого. После перемешивания закрывают колбу пробкой и оставляют стоять раствор 5 минут в темноте. Затем раствор титруют 0,1 моль/л раствором тиосульфата натрия с 1 - 2 мл 0,5 %-ного раствора крахмала до обесцвечивания синей окраски индикатора. Поправочный коэффициент вычисляют по формуле:
K = 20/V,
где V - объем тиосульфата, пошедший на титрование, мл.
· Приготовление 0,1 моль/л раствора калия двухромовокислого. 
Приготавливают 0,1 моль/л раствор калия двухромовокислого, используя стандарт-титр (фиксанал). Растворхранят в темнойемкостинеболее 3 месяцев. 
· Приготовлениесернойкислоты, разбавленной 1: 4.
Приливают осторожно по частям 200 мл серной кислоты к 800 мл дистиллированной воды, затем охлаждают.
· Приготовление 0,5 %-ного раствора крахмала. 

Смешивают 0,50 г крахмала с 10 мл дистиллированной воды и приливают к 90 мл кипящей дистиллированной воды. Используетсявсегдасвежеприготовленный 0,5 %-ныйрастворкрахмала. 
· Приготовление основного стандартного раствора диоксида хлора примерной концентрации 180 мг/л.
Используемые для приготовления основного раствора диоксида хлора химические реагенты и дистиллированную воду следует предварительно охладить с целью сниже​ния дегазации диоксида хлора. Помещают 5 мл 9 %-ной соляной кислоты в открытый темный стеклянный сосуд, вме​стимость которого не должна превышать 20 мл. Пипеткой быстро добавляют 5 мл 7,5 %-ного раствора хлорита натрия. Накрывают смесь часовым стеклом и оставляют на 15 минут. В мерную колбу вместимостью 1 л наливают 700 мл дистиллированной воды. После истечения времени реакции в нее приливают 10 мл образовавшейся смеси. Доводят объем раствора дистиллированной водой до 1 л. Полученный основной раствор диоксида хлора хранят в темной стеклянной емкости с пришлифованной пробкой в холодильнике. Ввиду избыточной кислотности (рН 2) раствор стабилен в течение 2- недель. Точную концентрацию основного раствора диоксида хлора проверяют методом йодометрического титрования. 
В коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 2 г калия йодистого. Приливают 10 мл фосфатного буферного раствора и затем 50 мл рабочего раствора диоксида хлора. Выделившийся йод титруют 0,1 N раствором тиосульфата натрия до слабо желтого окрашивания, после чего прибавляют 1 мл 0,5 %-ного раствора крахма​ла и титруют до исчезновения синей окраски индикатора.

Концентрацию основного раствора диоксида хлора вычисляют по формуле:
a*N*K*67,5*1000
С =  ----------------------------
,
V
где, а - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл; 

N - нормальность раствора тиосульфата;
К - поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата натрия к точной нормальности; 
V - объем анализируемой пробы, мл;
67,5 - количество диоксида хора, эквивалентное 1 мл 0,1 моль/л раствора тиосульфата натрия, мг.
· Приготовление рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л.
Приготовление рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л произво​дится соответствующим разбавлением после установления точной концентрации ос​новного раствора диоксида хлора.
Пример: Точная концентрация основного раствора диоксида хлора - 180 мг/л. Для приготовления рабочего раствора диоксида хлора концентрацией 0,005 г/л следу​ет внести пипеткой (конец пипетки опускается под слой воды) 27,78 мл основного рас​твора в 700 мл дистиллированной воды и довести объем раствора дистиллированной водой до 1л в мерной колбе.
Рабочий раствор диоксида хлора неустойчив ввиду недостаточной кислотности и все​гда приготавливается непосредственно перед использованием.

7.6.6. Ход определения
Проведение анализа начинают с приготовления раствора для холостой пробы. Для этого в коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 5 мл фосфатного буферно​го раствора с ЭДТА и 5 мл раствора DPD. Содержимое колбы перемешивают. К 100 мл дистиллированной воды добавляют 2 мл раствора глицина. Дистиллированную воду с глицином переносят в коническую колбу. Полученный раствор используют в качестве холостой пробы. Раствор может менять окраску при стоянии под воздействием рас​творенного кислорода, поэтому его готовят перед каждым определением. В коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 5 мл фосфатного буферного раствора с ЭДТА и 5 мл раствора DPD. Содержимое колбы перемешивают. К 100 мл анализируемой пробы, содержащей 0,005-0,2 мг диоксида хлора, добавляют 2 мл рас​твора глицина. Во избежании дегазации диоксида хлора пробу с глицином осторожно переносят в коническую колбу. Немедленно измеряют оптическую плотность окрашен​ного раствора на спектрофотометре при длине волны 515 нм в кюветах 5 см относи​тельно холостой пробы. Массовую концентрацию диоксида хора находят по градуировочному графику.
7.6.7. Построение градуировочного графика.
При построении градуировочного графика каждую точку получают последовательно. Примечание. Каждый стандартный раствор готовят отдельно, чтобы смесь растворов буфера и реактива не стояла слишком долго и не появлялась красная ложная окраска. Использование ряда мерных колб приводит к погрешности измерений ввиду неустой​чивости растворов диоксида хлора.
В мерные колбы вместимостью 100 мл наполовину заполненные дистиллированной водой последовательно вносят, опуская пипетки под слой воды, 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 20,0; 40,0 мл рабочего раствора, содержащего в 1 мл 0,005 мг диоксида хлора и доводят объемы растворов до 100 мл дистиллированной водой. Получают серию стандартных растворов, соответствующих 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0; 2,0 мг/л диок​сида хлора. Стандартные растворы обрабатывают так же, как пробу анализируемой воды. Затем немедленно измеряют оптическую плотность окрашенных растворов на спектрофотометре относительно холостой пробы.
Построение калибровочного графика повторяют не менее трех раз, каждый раз ис​пользуя вновь приготовленный рабочий раствор.

7.6.8. Расчет
Массовую концентрацию диоксида хлора X, мг/л, рассчитывают по формуле:
X = C*100/V,
где С - массовая концентрация диоксида хлора, найденная по градуировочномуграфику, мг/л;
V - объем пробы взятой для определения, мл;
100 - объем, до которого разбавлена проба, мл.
7.6.9. Оформление результатов измерений
Результат измерения X может быть представлен в виде:
Х±, Р = 0,95, где
х = 0,01 * х* X (X - массовая концентрация диоксида хлора в пробе). Значения х приведены в таблице 3. 
Допустимо представлять результат в виде: X ± п, Р = 0,95, при условии П<, где п - значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Таблица 12. 

Диапазон измерений, значения показателей точности, правильности, повторяемости и воспроизводимости.
	Диапазон
измерения,
мг/дм3
	Показатель
повторяемо​сти (относи-
тельное
среднеквад-

ратическое отклонение повторяемо​сти), г, %
	Показатель вос-
производимости (относительное
среднеквадрати-
ческоеотклоне-
ниевоспроизво​димости), R, %
	Показатель
правильности (границы отно
сительной сис-
тематической
погрешности при вероятно​сти Р=0,95), ± c, %
	Показатель

точности
(границы
относитель-
ной погреш-
ности при вероятности Р=0,95),
± , %

	от 0,05 до 2,0 вкл.


	10
	13
	31
	40


Примечание. Допустимо характеристику погрешности результатов измерений при вне​дрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: п= 0,84, с по​следующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля ста​бильности результатов измерений.
7.7. Определение массовых концентраций диоксида хлора, общего активного хлора, хлорит-ионов в воде проводят в соответствии с МВИ № 17-012-2007 «Методика определения массовых концентраций диоксида хлора, общего активного хлора, хлорит-ионов фотометрическим методом с N, N-диэтил-p-фенилендиамином (DPD)».
7.8. При проведении расширенных исследований качества воды, при осуществлении арбитражных определений в рамках государственного надзора и по эпидемическим показаниям определение концентрации хлорит-ионов в воде должно осуществляться методом ионной хроматографии в соответствии с НДП 10.1:2:4.67-00. 
7.8.1. Для выполнения анализа рекомендовано следующее оборудование: ионный хроматограф DionexICS-1000, подавитель DionexASRSULTRAII 4 mm и хроматографическаяколонкаDionexAS23, 4x250 mm или любое аналогичное оборудование. Ионы разделяются в хроматографической колонке, а их концентрация измеряется по электропроводности раствора. В качестве элюента используется раствор NaOH с концентрацией 0,01 М. Калибровочные стандарты приготавливаются из раствора хлорита натрия. Для обнаружения хлоритов в пределах до 0,01 мг/л анализируется проба 0,2 мл. Для обнаружения хлоритов в пределах до 0,005 мг/л вводится проба 0,2 мл. Каждый образец также анализируется с добавлением стандартного раствора хлорита для подтверждения правильного определения пика хлорита.
7.9. Осуществление контроля за массовой концентрацией диоксида хлора, свободного хлора и хлорит-ионов в воде, при постоянном контроле, допускается проводить с помощью средств измерений типа фотометров, основанных на методе DPD колориметрии, с диапазоном измерений не меньше 0,05-10,0 мг/л, зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений и допущенных к применению в Российской Федерации.
8. Транспортирование и хранение
8.1  Компоненты Дезинфицирующего средства ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент А и ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент Б транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2 Железнодорожным транспортом    транспортируют повагонно в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с «Правилами перевозки  грузов по железным дорогам» (Москва, «Транспорт», 1997).

Автомобильным транспортом средство перевозят согласно «Правил перевозки  грузов автомобильным транспортом» (утверждены приказом Министерства транспорта РФ от 08.08.95г. №73, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 18.12.95г. № 997)

8.3 Компоненты средства хранят в складских помещениях в  ненарушеннойтаре изготовителя , обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей, при температуре не ниже 00С и не выше 30°C.

9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие компонентов средства требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических условиях.

Гарантийный срок раздельного хранения компонентов ДИОКСИХЛОР МЕД     компонент А и  ДИОКСИХЛОР МЕД  компонент Б устанавливается 24 месяца со дня изготовления при хранении их в таре изготовителя с целостной упаковкой и маркировкой. Использовать готовое активированное дезинфицирующее средство ДИОКСИХЛОР МЕД после приготовления необходимо в течение 5 дней. На ёмкости с готовым средством необходимо написать дату приготовления.

По истечении гарантийного срока средство анализируют на соответствие требованиям настоящих технических условий и в случае установления соответствия, используют по прямому назначению.

